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  Abstrak 
Efek kontaminasi harmonik radiasi synchrotron perlu dideteksi dan dikoreksi karena walaupun 
telah melalui monokromator, energi sinar-x pada umumnya masih merupakan gabungan energi 
dasar dan kelipatan bilangan bulatnya. Pada artikel ini, deteksi efek harmonik dilakukan pada data 
serapan sinar-x struktur halus (XAFS) Ni(II)-bis-(n-isopropylsalicylaldiminato) dengan 
menggunakan metode X-ray Extended Range Technique (XERT). Dalam metode ini, aluminum foil 
dengan beberapa variasi ketebalan ditempatkan pada daisy wheel untuk memberikan variasi nilai 
serapan terukur sampel, yang digunakan untuk menginvestigasi adanya perbedaan gradien plot 
koefisien serapan vs ketebalan aluminum. Selanjutnya, persamaan Beer-Lambert dimodifikasi dan 
difit untuk memperoleh nilai fraksi harmonik. Nilai-nilai fraksi harmonik ini kemudian diinterpolasi 
untuk mencakup nilai-nilai energi lain dimana efek ini dominan. Dari hasil fitting, ditemukan bahwa 
efek harmonik dominan pada interval energi 8.5 keV - 13.5 keV dengan nilai fraksi harmonik berada 
pada rentang sekitar 0.02 % sampai 0.04 %. Sementara itu, untuk energi 13.50 keV – 19.00 keV, 
efek ini tidak ditemukan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kontaminasi harmonik ditemukan 
dominan pada kawasan energi yang vital pada analisis XAFS Ni(II) kompleks dan oleh karena itu 
perlu dikoreksi dari data terukur. 
 




Harmonic contamination of synchrotron radiation needs to be detected and corrected because x-
ray passing through the monochromator may still have higher order harmonics in addition to its 
fundamental energy. Here, detection of the harmonic effect on X-ray Absorption Fine Structure Data 
(XAFS) of Ni(II)-bis-(n-isopropylsalicylaldiminato) was done using the X-ray Extended Range 
Technique (XERT). The method utilised aluminum foils with various thicknesses mounted in daisy 
wheels, used to investigate the gradient differences in absorption coefficient vs aluminum thickness 
plots. The Beer-Lambert equation had to be modified dan fitted to find the harmonic fractions of the 
beam. These values were then interpolated to account for other energies where the effect was 
dominant. The results showed that the effect was dominant between 8.5 keV and 13.5 keV, with 
harmonic fractions being about 0.02 % - 0.04 %. In contrast, there was no such effect found between 
13.50 keV and 19.00 keV. To conclude, harmonic contamination was found to be in energy range 
that was vital for XAFS analysis for Ni(II) complex and thus had to be removed from the measured 
data. 
 




Dengan beberapa keunggulan yang 
dimilikinya, radiasi synchrotron telah menjadi 
suatu sarana penelitian yang sangat potensial 
dalam bidang sains material, fisika permukaan, 
biofisika, kristalografi, fisika medis dan bidang-
bidang lainnya. Salah satu keunggulan radiasi 
ini adalah intensitasnya yang jauh melebihi 
intensitas sumber radiasi lain, khususnya di 
daerah vakum ultra violet sampai daerah sinar-
x [1]. 
Salah satu teknik spektroskopi yang 
menggunakan radiasi synchrotron dalam range 
sinar-x adalah serapan sinar-x struktur halus 
atau lebih dikenal dengan X-ray Absorption 
Fine Structure (XAFS). Informasi tentang 
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struktur lokal atom-atom dalam material dapat 
diperoleh menggunakan spektroskopi XAFS. 
 
Prinsip Dasar XAFS 
Serapan XAFS merujuk pada deretan 
osilasi pada spektrum serapan di atas tepi 
serapan. Osilasi ini terjadi akibat interferensi 
antara fungsi gelombang fotoelektron yang 
terejeksi dari atom sentral (atom yang menyerap 
sinar-x) dan fungsi gelombang fotoelektron 
yang terhambur dari atom-atom di sekitar atom 
sentral (Gambar 1). Fenomena ini bergantung 
pada sifat-sifat elektronik dan vibrasi atom 
sentral dan juga pada jarak relatif antar atom 
dalam material. Ini adalah sumber informasi 
tentang struktur material yang dapat diperoleh 
dari teknik XAFS [2]. 
Dari spektrum serapan yang diperoleh, 
fungsi XAFS dapat diperoleh dengan teknik 
standar di literatur. Fungsi ini mengandung 
informasi tentang struktur lokal atom sentral 
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dimana R adalah jarak antara atom 
tereksitasi dan atom-atom tetangga, Nj adalah 
degenerasi lintasan hamburan, σ adalah 
fluktuasi rata-rata panjang ikatan yang 
bergantung pada suhu, S0
2 adalah faktor reduksi 
‘many body’, 𝛿𝑐 adalah pergeseran fase 
gelombang keadaan akhir (final state) dari atom 
sentral, |𝑓(𝑘)| exp{𝑖Φ(𝑘)} adalah amplitudo 
hamburan balik fotoelektron, 𝜆(𝑘) adalah 
lintasan bebas rata-rata XAFS (mean free path) 
dan exp(−2𝜎2𝑘2) adalah faktor Debye-Waller 
akibat vibrasi atom-atom di sekitar posisi 
ekuilibrium mereka [3]. 
 
Model Teoritis dan Analisis XAFS 
Setelah memperoleh fungsi XAFS dari 
eksperimen, model teoritik untuk struktur 
material perlu dibangun berdasarkan sifat-sifat 
kimia dan fisis dari sistem yang ditinjau. Model 
ini kemudian difit dengan data eksperimen 
(Persamaan 1) untuk memperoleh informasi-
informasi fisis terkait struktur sistem yang 
ditinjau [4].  
Penjelasan tentang analisis XAFS yang 
dijelaskan di atas merupakan standar yang 
digunakan secara universal dalam eksperimen-
eksperimen XAFS konvensional. Meskipun 
demikian, data serapan dari hasil eksperimen 
yang digunakan dari teknik standar ini masih 
mengandung efek-efek yang mengkontaminasi 
data akibat kesalahan-kesalahan sistematik 
yang tidak dikoreksi.  
Oleh karena itu, sebelum persamaan (1) 
ini difit dengan model teoritik yang dibangun, 
perlu dilakukan koreksi terhadap eror-eror 
sistematik dalam eksperimen XAFS agar fitting 
fungsi XAFS eksperimen dan model 
teoretiknya memberikan hasil yang lebih 
akurat. 
 
Deteksi Eror Sistematik 
Untuk mendeteksi eror-eror sistematik 
yang sering diabaikan dalam eksperimen 
XAFS, Chantler dkk [5], pada tahun 2001, 
mengembangkan suatu metode yang disebut X-
ray Extended Range Technique (XERT). Eror-
eror yang dideteksi dengan teknik ini kemudian 
dimodelkan untuk selanjutnya dikoreksi dari 
data XAFS terukur. Dengan teknik ini, 
spektrum XAFS yang diperoleh merupakan 
spektrum ternormalisasi yang kemudian difit 
dengan model teoritik sistem yang ditinjau. 
Sejauh ini, teknik XERT diklaim sebagai 
teknik yang memberikan hasil paling akurat 
untuk spektroskopi XAFS. Teknik ini telah 
berhasil digunakan untuk mengoreksi 
Gambar 1. Visualisasi sederhana interferensi 




sistematik antara lain arus gelap, kontaminasi 
harmonik, hamburan, serapan hampa, dan lain-
lain [6].  
Dari beberapa eror sistematik ini, penulis 
hanya memodelkan efek harmonik data XAFS 
yang diperoleh menggunakan teknik XERT.  
 
METODE 
Data XAFS yang digunakan adalah nikel 
(II) bis-(N-isopropylsalicylaldiminato) yang 
diperoleh dengan menggunakan metode XERT. 
Data ini diambil di Australian National 
Beamline Facility (ANBF) pada Photon Factory 
Syncrotron di Tsukuba Jepang oleh grup 
penelitian Optik, Fisika Atom dan 
Elektrodinamika Kuantum The University of 
Melbourne di bawah pimpinan Prof. 
Christopher Chantler.  
Dalam metode XERT ini, untuk 
mendeteksi kontaminasi harmonik, digunakan 
daisy wheel seperti ditunjukkan pada Gambar 2 
di bawah [4] 
Daisy wheel ditempatkan sebelum dan 
setelah sample stage. Daisy wheel ini memiliki 
bebrapa aluminium foil dengan ketebalan 
berbeda-beda mulai dari 0.01 mm sampai 0.6 
mm. Pengukuran efek kontaminasi harmonik 
ini dilakukan bersamaan dengan pengukuran 
sampel untuk beberapa energi sinar-x.  
Data harmonik yang terukur bersamaan 
dengan data sampel ini kemudian dimodelkan 
dengan memodifikasi persamaan Beer-Lambert 
dan menambahkan suatu suku tambahan yang 
mewakili energi orde tinggi (Et) yang 
ditambahkan pada atenuasi oleh energi dasar 
(Ed) sebagai berikut [4] 
 
Gambar 3. Koefisien serapan diplot versus variasi 
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dimana x adalah fraksi harmonik pada suatu 












 adalah koefisien serapan pada energi orde 
tinggi.   
Untuk mendeteksi harmonik orde tinggi 
dengan metode ini, perlu diperhatikan 
hubungan koefisien serapan dengan ketebalan 
aluminium foil. Dari hukum Beer-Lambert, jika 
tidak ada harmonik dalam berkas sinar-x, 
koefisien serapan terukur akan sebanding 
dengan ketebalan aluminium. Dalam hal ini, 
koefisien serapan sebagai gradiennya. Namun, 
jika terdapat harmonik dalam berkas sinar-x, 
maka hubungannya tidak lagi linear. Dengan 
kata lain, hubungan keduanya akan linear 
sampai pada suatu nilai ketebalan aluminium 
tertentu dimana berkas sinar-x akan didominasi 
oleh energi orde tinggi. Pada saat inilah akan 
terdapat perubahan pada gradien hubungan 
kedua parameter ini yang dapat diinterpretasi 
sebagai adanya harmonik orde tinggi dalam 
sinar-x [7].   
Langkah-langkah deteksi efek harmonik 
dan koreksinya dari data serapan terukur dapat 
diringkas sebagai berikut. Pertama, nilai 
koefisien serapan orde tinggi untuk aluminium 
dihitung dengan menggunakan nilai-nilai 
teoritis dalam FFAST [8].  Selanjutnya, nilai 
koefisien serapan semua aluminium foil 
dihitung untuk semua energi dimana efek 
kontaminasi harmonik diukur. Kemudian 





dilakukan fitting terhadap Persamaan (2) 
menggunakan nilai-nilai ini untuk memperoleh 
nilai fraksi harmonik dalam sinar-x. Akhirnya, 
nilai fraksi harmonik yang diperoleh ini 
diinterpolasi untuk memeperoleh nilai fraksi 
harmonik untuk energi-energi lain yang 
harmoniknya dominan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deteksi Fraksi Harmonik 
Bagian ini hanya menampilkan sebagian 
hasil fitting Persamaan 2 untuk beberapa energi 
sinar-x yang digunakan untuk deteksi 
harmonik, yakni untuk energi 19.00 keV 
(Gambar 3), 15.50 keV (Gambar 4) dan 8.50 
keV (Gambar 5).  
Dari Gambar 3, hasil fitting menunjukkan 
bahwa tidak terdapat fraksi harmonik pada 
energi 19 keV. Indikasi lainnya adalah bahwa 
hanya terdapat 1 gradien pada plot koefisien 
serapan vs ketebalan aluminium daisy wheel. 
Artinya, hanya terdapat energi dasar 
(fundamental energy) pada 19 keV dan oleh 
karena itu, koreksi efek harmonik tidak perlu 
dilakukan untuk energi ini.  
Hasil fitting pada Gambar 4 
menunjukkan tidak terdeteksinya fraksi 
harmonik pada energi 15.50 keV. Walaupun 
ada indikasi adanya kontaminasi harmonik 
secara visual pada plot koefisien serapan vs 
ketebalan aluminium, hasil fitting menunjukkan 
bawha efek ini tidak cukup dominan.  
 Berbeda dengan fitting untuk energi 
19.00 keV dan 15.50 keV, hasil fitting untuk 
energi 8.50 keV (Gambar 5) menyatakan 
adanya kontaminasi harmonik orde tiga dengan 
fraksi harmonik sebesar 3.16 × 10−4 ± 8.31×
10−6. Artinya, pada energi ini, energi sinar-x 
terukur merupakan gabungan frekuensi dasar 
dan harmonik orde tiga. Efek ini secara fisis 
akan mempengaruhi kalibrasi energi sinar-x 
karena persamaan Bragg akan memiliki 2 
solusi, masing-masing untuk energi dasar dan 
harmonik orde tiga. Oleh karena itu, untuk 
semua energi yang ditemukan adanya 
kontaminasi harmonik, koreksi efek ini perlu 
dikoreksi dari data.  
 Dari keseluruhan hasil fitting (yang 
tidak semuanya ditampilkan di sini), ditemukan 
adanya kontaminasi harmonik pada range 
energi 8.50 keV – 13.5 keV.  
 
Interpolasi Fraksi Harmonik 
Karena pengukuran deteksi harmonik 
tidak dilakukan pada setiap energi pengukuran 
sampel, maka perlu dilakukan interpolasi untuk 
memperoleh nilai fraksi harmonik pada nilai-
nilai energi lain yang mengandung harmonik. 
Hasil interpolasi ini ditunjukkan pada Gambar 
6, dimana eror bar diplot dengan garis biru. 
Gambar 6 menunjukkan bahwa efek 
harmonik dominan pada range energi 8.50 keV 
sampai 13.5 keV, dengan fraksi harmonik 
tertinggi ditemukan pada energi 9.10 keV. 
 
Gambar 4. Koefisien serapan diplot versus variasi 
ketebalan aluminium daisy wheel pada 15.50 keV. 
 
Gambar 5. Koefisien serapan diplot versus variasi 




Efek Kontaminasi Harmonik pada XAFS 
Atom sentral untuk sampel yang 
dianalisis pada eksperimen ini adalah nikel, 
dimana nilai tepi serapan K (K-edge) untuk 
nikel adalah 8.33 keV. Berdasarkan definisi, 
spektrum XAFS yang ideal adalah yang berada 
sekitar 50 eV sampai 1 keV di atas tepi serapan 
atom sentral. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
efek harmonik pada data XAFS, perlu dilihat 
nilai-nilai energi yang harmoniknya dominan.  
Dari Gambar 6, terlihat bahwa efek 
harmonik dominan untuk range energi 8.50 keV 
sampai 13.50 keV. Artinya, daerah XAFS untuk 
sampel Ni(II) bis-(n-isopropyl 
salicylaldiminato) berada dalam range ini. 
Khususnya, nilai kontaminasi harmonik 
tertinggi justru berada dalam range analisis 
XAFS. Oleh karena itu, efek harmonik ini 
sangat perlu dikoreksi dari data serapan terukur 
sebelum melakukan analisis XAFS selanjutnya. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Untuk dataset nikel (II) bis-(N-isopropyl 
salicylaldiminato), analisis harmonik dengan 
metode XERT menunjukkan bahwa terdapat 
kontaminasi harmonik dalam interval energi 8.5 
keV – 13.5 keV. Karena spektrum XAFS untuk 
sampel nikel (II) kompleks berada dalam range 
ini, koreksi efek harmonik sangat vital sebelum 
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